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OBJASNIENIA

Oznaczenia punktow poboru gazdéw medycznych:
Tlen - kolor zielony

Préznia — kolor czerwony

Sprezone powietrze — kolor niebieski

Punkty poboru gazow medycznych
w budynku szpitalnym ul. Sobieskiego 4 ¢
Rzut II pietra




